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I MSTRUKC JA TRCHNICZNA 



A C Z REGL'LOWAIST TTP 5/63 



czeuie prz^rzqdu 

przi'znaczonjl je&l tio zaiiltmia. ukiadOLL’ eleLlry cznych, iL’ymayaja- 
ouionyeh stnfyrh napi^r snofloTrrga i sieLtkoirego, nrnz nierrgulo- 



ny inicrnik umozliti’ui pomiar nopi^cia i nuteieniu prqdu nu u/yj^cie 

terfmiczne 

stale rogulou’ftnc 



Inf pr^dy obtl^rnia 

0 2M V i 0 — 120 niA 

200 V -t* 500 V : 0 ~ 200 mA 
0 — — 4,5 V ; Jiizem 
0 — - 45 V ; 1 mA 

uicDse nlereRtilowane 
1 - 4 A 
I - 4 A 
H- 4 A 




e t anoilimiL'j 
fcresach 



0 

0 



500 V 

200 V i 200 \ 



500 V 



^iatkoiue) 
sgch 



0 -f- — 45 V 

0 -j- - 4,5 V I 0 ; - 45 V 



min sapi^cta a nod on. 1 ego lrjjnoszq okoJo 150 mV mart, skin, za£ 
e-_ *■ r nunosza okob 15 mV 



Dokladnosk pnminru napi?i;i& i prqdu anmJowcgfi H- 5 %. 

Zajsllaide 1 sicoi pr^dii zmipnnecro o napi?riu NO V, 120 V, 220 V, 230 

SO Ha, 

Pob6r moqi okolo mm £20 w 

l.fiinpjj triple U pmrr^dzte 3 \ F.L 34, SC3S, EZ 50, sios scknou i) SL ] b-G 

Wimtiftrji gabarplutut: 

azurokoit jfiS nm 
myaokoic 260 mm 
gI?boko&£ 275 ram 
17.5 kg 

Zasada diiabnia 

JNapk:de atofr otrzyrmijr' si? 1 pros run- nil; a praaijqccgo il ukladiie dicup 
\nwkotvum na temple 5C3S. Fihr posj mh mejscie fcoodcmatorouje- R PgB 
lacj? impiecia iiaadoiuego rcoliznje si? przez zwfane opomoScr tuetDnttrznp 
trzech lamp FI. 3+ pohiczonycb mxgl?deni siebic r6iiiw>]cg]e, u.zg]?dem zb 
pro^toiL?nika azeregt>iLo. 

Nu lam P ie E2&0 ^bodounany je^t prcslouudk, dajArjj ujemnc «api?ci 
tUzglgdem ujrtnncgo punkiu napi?cin anodoirrgo. 

I ot^iif lom^tr R 7 sluiqcii do regularji nnpi?riii anodoiuego iniqrzanij jr 
nti ieoski lUjjjfcjQiijfr pomornlrzego zasilaczti ujemncgo mipiccin i uirtnu z 
na uipjsrin regujuj^ «i? j>api?eic anodomr pa pod zak resit 0 — ^ 200 

hieriy przelqrzy s \ ? patencjometr na gtdwiip zasltecz naplfc-io anodtm c 
n'oti i.ziis uu uryj.SKiu regntalraitr jt-'-t ttapieck* na podzflkrrsjr 200 V 5i)0 

Ijemtie D«tpj?cir dfatkoioe otrzjjnitije si? z dumpotomkomcgo prostmunj 
wlenourcgo, Zakresy ujtiuliego n«pf?cin simkcnrego zmieniii si? prz 
uric ran Ip, Itib roziui crank opomika II 15 m iiJjrze. 

iWpkde siatkome jest rcgulautbiie potenc junto treni R 10. 

LruchomlenJe prz^rz^du 

rr/irrzad jest labryrznir dostnsoinanjj do laaijanta 2 sfeci o impicciii 220 
I J :zi:z przHmoii'fmir koricriinck na k iztSu^cff transform a torn, prijfr/fjfi moi" 
rln^osou’Or do zafliiania Innpm napieciem, zgpdnte z danymUediiiltziiy 

podiDuuii poiryiej. 



r.if iei iarzctiia dokonuje sic popne* przcrhijEenic dludani 
:» Hi poijLjrjr T1 S1EC J \ WrinwiMs zaSiikta sic lampka koulrdna 
rznlouroj i poj&Udaj$ Sic napkcia zarzonia nil zaciskarh unpJScie- 
6.1 V i 12,6 V, oraz nopiijrift ujemDe nB iaclskadi irjjjScloiCjich 

siaikoinogu. 

napiccia auoiloui'^o odbpxu* sic przez pTiecfcylente diudgni 
ika ui pozpojc .AV'. 

auotlou’f 1 reguluje si? skofconro przclqr.znlkiein ..ZAKRES la” 
ulr galku potenejometru. ,, HEGULACJ A lin‘\ 

sialkoiuc regulUft sic skokoun przetqczTiikiem ^ZAKRES l. s" 
*ic potencjometru REGl LACJA W J . 

Dupigcla i prqdu tmodouitgo dokoLyumne sq przy poixiocy irbudn- 
p mkrnika tablicoiuego. Miernik ten posiada dm it skale i napiccia 
5®0 V i prqdu do 250 mA. Rodzuj pomiaru jest zmienlonp prztlfi- 
t poprzez usiau-'icuk jep,o dzudgiii nr z^dalH'j pozpcji. 



n * 1: 



Zasilacz uie pominltn b }it przr-tirif.onu irir.’ksjqirn itapitcieni 
nni prqdem od dopuszczainydi nu danyin podzukrcsie ! 

F'n zakoiirzoBcj pracp nasi lutz poiuiuion hpf irplqrzomi /. sir r.j. 

Podrzas ptncj] zosilacza poiriimo bgc podlqczone nzlcinionfe 
do jpdntgo ?. zariskoui oznaczonudl 



Zaclsk Ujemng nupifcta unodoitiego nie jcsr polqczong 
j. zaei'.kicm uzierniiiftcyiii, aiii lei zarisk dorfaini nnpirrio 
*!dilr'HDcgn rnirniC7 nk jest polqczony z zaciskiom uztemia- 

Jsrpro .* ‘ 



Lp* 


Ozna- 

ezenie 


N a z w a 


Dane 


UWA&I 


1 


2 


3 


h 


5 


1 


El 


opornik masowy 


100 kom - 105> 4 W 




2 


E2 


opornik masowy 


100 kom - 10#< 4 W 


* 


3 


E3 


opornik masowy 


ICO kom i 10S& 4 W 




4 


M 


opornik masowy 


100 kom t 10$ 4 W 




5 


H5 


opornik masowy 


330 kom -■ 5$ 1 « 




6 


R6 


opornik me ;>o-vy 


200 kom ± 5$ 1 W 




7 


E7 


potency ometr 
masowy 


I Mom SPIb 2 Wos 
25 P-1 




e 


E8 


opornik masowy 


300 kom - 5$ 1 W 




9 


B9+ 


opornik masowy 


47 kom - 9$ 1 W 




10 


RIO 


^nornik masowy 


IOC kom - 4 W 




11 


R11 


opornik masowy 


10G kom - 10$ 4 w 




12 


El 2+ 


opornik drutowy 


0j6 om 0,5 W dobie- 
rany 


+ 


13 


R13 


opornik masowy 


t50 om - 10$ 0 S 5 ff 




14 


El 4+ 


opornik masowy 1 


250 kom -- 10$ 0,5 W 




15 


H15 


opornik marony 


100 Icon - 10$ "* 77 




16 


HI 6 


opornik w ascwy 


20 J ko~ ± 106 1 71 




17 


R17 


c per nil: masowy 


;2 kem — 5^ 2 7/ 




ia 


El 8 


oporrik masowy 


120 kou ~ '.Or. 0,5 77 




19 


El 9 


potency -juietr 
masowy 


5 kom PA- 1 02 liniowy 
2ffo£ 25 P-1 




20 


0 1 


kondens ai or 
elektmlityr: any 


ax^.uF 450/5007, 




21 


C 2 


if n 


2x32nP 450/500V 




j 25? 


C 3 


ti ir 


j?-x32uP 450/5007 


i 




1 


2 


3 


4 




23 


C 4 


kondensator 

elek-crolityczny 


2x3 2uF 450/500V 




24 


C 5 


tf V 


2x3 2uF 450/500V 




25 ' 


C 6 


It IT 


2x3 2uF 450/500V 




26 


C 7 


kondensator 

papierowy 


0,25uF - Bi> 400V, 
KEG— M2 




27 


0 8 


tt It 


0,25uP t gsS» 400V, 
KBG-M2 




23 


C 9 


kondensator 

elektrolityczny 


2x3 2uF 450/500V 




29 


010 


n ii 


2x3 2nP 450/500V 




1 30 


011 


kondensator 
papier owy 


0,25uF 4 600V 

KBG-M2 




31 


V 1 


lamp a elektro- 

nov/a 


5C33 










32 


V 2 


n « 


EZ80 




33 


v 3 


n c( 


EL34 * 




34 


V 4 


it h 


EL34 




i 35 


V 5 


ft n 


EL34 




36 


S£S-6b 


prostownik sele- 
nowy 




% 


37 


Tr 


trans format or 
eieoiowy 


EJ-40 grub*pakietu 48 




38 


DT 


dlawik faltru 
zaoilaoza 


DFZB prod.*ZA3?KA - T19 




39 


B1 


bespiecaiiik ruiv 
kowy 


2 A 




40 


! B2 


i; >i 


0,3 A 




41 


LK 


Sar6wka 


6,3 V, 0,3 A 




42 


j M 


miernik magne- 
to clektryoz* 


IMBA 31 czulo 66 250uA 

J 


. 



• 4 


2 


3 




4 


* 

5 I 


43 


PI 


prselq-canik b2y^ 
ekawiezny 


250V; 


1 , 5A dwubie- 
gimowy 


* 




44 ■ 


P2 


It 


u 


250V; 


1,5A 8 






45 


P3 


II 


u 


250V, 


1,5A " 






46 


P4 


W 


II 


250V, 


1,5A Jedno- 
. biegon* 


, 




47 


P5 


n 

i 


Rl 


250V, 

u 


1,5A * 


■ 
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a- 2m 



